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調達要求番号： 

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 

物品番号  仕 様 書 番 号 

麻酔システム，肺リクルートメント機能付 

ＧＭ－Ｔ１０７９６５Ｃ 

作   成       令和 ２年 ５月１９日 

変   更       令和 ５年１０月１２日 

作成部隊等名 補給統制本部 衛生部 

1 総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の麻酔システムについて規定する。 

1.2 用語及び定義 

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１及びＧＬＴ－

ＣＧ－Ｚ０００００９による。 

1.2.1 

市販品 

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。 

1.2.2 

カタログ 

 この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。 

1.3 引用文書 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成 

すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

a)  規格 

    ＮＤＳ Ｚ ８０１１      角形銘板 

b)  仕様書 

    ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００９ 陸上自衛隊ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共

通仕様書 

c)  法令等 

    医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５

号） 

  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和３６年厚生

省令第１号） 

 

2 一般的事項 

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。 

 

3 製品に関する要求 

3.1 製造承認等 
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製造承認等は，次による。 

a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器とし

て製造（輸入）承認された製品とする。 

b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目とし

て許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。 

3.2 品名及びカタログ製品名 

 品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。 

3.3 構成 

 構成は，調達品目表による。 

3.4 性能等 

 性能等は，調達品目表による。 

3.5 製品の表示 

 製品の表示は，次による。 

a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き，納入品の見やすい適当な箇所に，ＧＬＴ－ＣＧ－

Ｚ０００００１の2.3及びＮＤＳ Ｚ ８０１１による１種銘板を表示する。 

なお，１種銘板の品名は，“麻酔システム，肺リクルートメント機能付”とする。 

b) １種銘板の取得番号は，調達要領指定書によって指定する。 

 

4 品質保証  

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。 

 

5 出荷条件 

5.1 包装 

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。 

5.2 包装の表示 

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。 

 

6 その他の指示 

6.1 附属品・予備品 

 附属品及び予備品は，製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とす 

るほか，調達品目表による。 

6.2 納入書類 

6.2.1 添付書類 

  添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。 

a) 取扱説明書（日本語版）         １部 

b) 附属品明細表１）                      １部 

c) 納入品カタログ          １部 

     注１） 様式適宜とする。 

6.2.2 提出書類 

  提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，表1による。ただし，過去に納入実績が
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あり，前回納入時と変更がない場合は，省略してよい。 

表1－提出書類 

名称 時期 数量 提出先 

取扱説明書（日本語版） 納入時
 
各１部

 
陸上自衛隊補給統制本部衛生部

 

附属品明細表ａ） 

納入品カタログ 

注ａ） 様式適宜とする。 

6.3 搬入・調整   

搬入及び調整は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，搬入後，速やかに組立て及び調整 

を行う。 

6.4 ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応 

ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００９の2.1.1

による。 

6.5 仕様書に関する疑義 

この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。 
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調達品目表 

調達要求番号  作成部隊等名 補給統制本部 衛生部 

調達要求年月日 令和  年  月  日 作成年月日  令和 ５年１０月１２日 

仕 様 書 番 号 ＧＭ－Ｔ１０７９６５Ｃ 

1 調達品目 

品名 カタログ製品名ａ） 

麻酔システム ＧＥヘルスケア・ジャパン（株） 

全身麻酔装置ＣａｒｅＳｔａｔｉｏｎ６５０Ｐｒｏ，生

体情報モニタＢ８５０ 

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） 

注ａ） この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として

例示したものであり，当該製品を指定するものではない。 

 

2 構成 

番号 名称 数量
ａ） 

規格など 

ＧＥヘルスケア・ジャパン（株） 

１ 麻
酔
器 

本体  １ 全身麻酔装置 ＣＳ６５０Ｐｒｏ  

２ 耐
圧
ホ
ー
ス 

酸素用（５Ｍ－川重）ｂ） １ Ｏ２耐圧ホース（５Ｍ－川重） 

０７－００７－５Ｍ  

酸素用（５Ｍ－アムコ）

ｂ） 

１ 大和酸器Ｏ２耐圧ホース（５Ｍ－ア

ムコ） ０７－０１０－５Ｍ 

３ 笑気用（５Ｍ－川重）ｃ） １ Ｎ２Ｏ耐圧ホース（５Ｍ－川重） 

０７－００８－５Ｍ  

笑気用（５Ｍ－アムコ）

ｃ） 

１ 大和酸器Ｎ２Ｏ耐圧ホース（５Ｍ－

アムコ） ０７－０１１－５Ｍ 

４ 空気用（５Ｍ－川重）ｄ） １ Ａｉｒ耐圧ホース（５Ｍ－川重） 

０７－００９－５Ｍ  

空気用（５Ｍ－アムコ）

ｄ） 

１ 大和酸器Ａｉｒ耐圧ホース（５Ｍ－アム

コ） ０７－０１２－５Ｍ  

５ 麻酔ガス排出ホース  １ 余剰ガスホース（５Ｍ－セントラル

ユニ） ０１－００４－５Ｍ  

６ 取付金具  １ ２５ｃｍポストマウント（エスティ

バ用）１００６－８０３８－０００  

７ サイドテーブル  １ ＣＳ６００シリーズ フォールディン

グサイドテーブル ２０７９２１９

－００１－Ｓ  

８ アーム（ケーブル用ロング） １ ＣＳ用ケーブルマネージメントアー 

ムロング Ｍ１８０８０３３ 
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調達品目表（続き） 

 

番号 名称 数量

ａ） 

規格など 

ＧＥヘルスケア・ジャパン（株） 

９ 麻
酔
器
（
続
き
） 

アーム（ケーブル用ショート） １ ＣＳ６５０用ショートケーブルマネ

ージメントアーム  Ｍ１２２９７１

９ 

１０ 呼吸回路  １ ハイトレル患者回路（成人用）１．

５ｍリューザブル ２０９６５３４

－００４  

１１ 呼吸回路用留め具 １ ＣＳ６００用バッグアームクリップ

２０７１０８１－００１－Ｓ  

１２ バックコネクタストレート １ ストレートコネクタ（成人用） 

２０９６５３３－００４ 

１３ 排気チューブ １ 排気ライン（１８ｃｍ）ＩＳＯ準拠

５５１４１８３ 

１４ キャスターガード  １ キャスターガード（ＣＳ６５０用）

Ｉ００２０１１ＬＳＩ 

１５ 麻酔ガス（ＣＯ２）モジュール １ Ｅ－ｓＣＡｉＯＶモジュール ＩＳ

Ｏ準拠 Ｅ－ｓＣＡｉＯＶ 

１６ 換気量測定センサー １ ＣＳ６００シリーズ フローセンサ

ー アクセサリ ２０６９３５８－

００１－Ｓ 

１７ データ送信用デバイス １ ＤＩＤＣＡ デーテックスオメダ Ａｉｓｙｓ

／Ａｖａｎｃｅ／Ｅｎｇｓｔｒｏｍ ４２０９１

５－０８３ 

１８ 気
化
器 

セボフルラン気化器  １ ＴＥＣ８５０  

１９ デスフルラン気化器  １ ＴＥＣ６プラス 

２０ 生
体
情
報
モ
ニ
タ 

本体 １ ＣＡＲＥＳＣＡＰＥ ベッドサイドモニ

タ Ｂ８５０  

２１ 縦置用ディスプレイマウント １ ＣＳ６５０用縦置 マウント Ｂ６

５０／４５０用 Ｍ１８０９０１１ 

１ ＣＳ６５０用縦置ディスプレイマウ

ント Ｍ１８０９０１２  

２２ モニター用モジュール搭載フレ

ーム 

１ Ｂ８５０ Ｆ５モジュールフレーム

Ｍ１１１５５１２  
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調達品目表（続き） 

 

番号 名称 数量

ａ） 

規格など 

ＧＥヘルスケア・ジャパン（株） 

２３ 生
体
情
報
モ
ニ
タ
（
続
き
） 

取付アーム（フレーム及びPＤＭ

用） 

１ Ｍシリーズアーム２０．３ｃｍ×

２０．３ｃｍ延長付き先端スライ

ドロック式プランジャープレート

ＷＭＭ－０００２－０５ 

２４ 取付金具（フレーム用）  １ Ｂ６５０／Ｆ５ アダプタプレート

（アバンス／エスパイア） Ｍ１

０２７９１１  

２５ 接続金具（アーム用） １ ダブテイルレイル用 ７インチ Ｃ

ＣＸ－０２４ １００１－３６２

６－０００ 

２６ モニター搭載金具 １ ＣＰＵ壁マウント ７．６－１１．

４ｃｍ ２０２１４７４－００１

－００１ 

２７ ブランクモジュール ３ Ｓ／５ Ｅ－ブランクモジュール 

Ｍ１０２４９８２ 

２８ 脳波モジュール １ Ｅ－ＢＩＳモジュール Ｅ－ＢＩＳ 

２９ 筋弛緩モジュール １ Ｓ／５ Ｅ－ＮＭＴモジュール日本語

Ｅ－ＮＭＴ 

３０ パラメータモジュール  １ ＰＤＭ ネルコア ６０Ｈｚ ４Ｉ

ＢＰ ＢＡＴ １．５ ｍ 

３１ タッチディスプレイ  １ ＣＡＲＥＳＣＡＰＥ １９インチタッチ

ディスプレイ ２０４３０３７－

００１－５１８７３１ 

３２ モニター用接続ケーブル １ フレームＣＰＵ接続ケーブル ３．

０ｍ ２０４０４２７－００３－

００１  

３３ ｅポートケーブル  １ ＰＤＭ－ソーラー ｅポートケーブ

ル ４．６ｍ 

３４ ＬＡＮケーブル １ ｍ  １ ＬＡＮケーブル ＣＡＴ５ｅ ストレート 

１．０ｍ ブルー １ ｍ 青 

３５ ＬＡＮケーブル ２ ｍ  １ ＬＡＮケーブル ＣＡＴ５ｅ ストレート 

２．０ｍ ブルー ２ ｍ 青 

３６ ＬＡＮケーブル ３ ｍ  １ ＬＡＮケーブル ＣＡＴ５ｅ ストレート 

３．０ｍ ブルー  ３ ｍ 青 

３７ 電源タップ １ 手元スイッチ付抜け止めタップ，

４個口，３ｍ   
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調達品目表（続き） 

 

番号 名称 数量

ａ） 

規格など 

ＧＥヘルスケア・ジャパン（株） 

３８ 生
体
情
報
モ
ニ
タ
（
続
き
） 

モニター用プリンター １ ＣＡＲＥＳＣＡＰＥ レコーダーＰＲＮ

５０Ｍ＋ ２０６３８０６－０１

２  

３９ モニター用プリンター取付金具 １ ＰＲＮ５０Ｍ＋マウント ２０８

７４０４－００１  

４０ 中継ケーブル（心電図） １ ＥＣＧトランクケーブル ３／５リ

ード ＥＳＵ ３.６ｍ  

２１０６３１０－００２ 

４１ 抹消ケーブル（３電極） １ ＥＣＧ リードワイヤーセット ３

リード グラバー １３０ｃｍ  

２１０６３９０－００４ 

４２ 抹消ケーブル（５電極） １ ＥＣＧ リードワイヤーセット ５

リード グラバー １３０ｃｍ  

２１０６３８９－００４ 

４３ 体温測定中継ケーブル １ 体温用ケーブル デュアル ５０

ｃｍ ２１０４１７８－００２  

４４ 中継ケーブル（非観血血圧用）  １ ＤＩＮＡＣＬＩＣＫ ＮＢＰホース成人小

児 ３．６ｍ  

２０５８２０３－００２  

４５ 観血血圧ケーブル  １ 観血血圧ケーブル Ｅｄｗａｒｄｓ ３．

６ｍ ２０２１１９７－００１  

４６ 筋弛緩モジュール用中継ケーブル １ ＮＭＴケーブル ８８８４１４  

４７ 麻酔深度中継ケーブル  １ ＢＩＳクワトロセンサ ５４５７８３ 

４８ 体温測定用プローブ（成人） １ 体温測定用プローブ 成人用（直

腸・口腔用） ２１０７１７６－

０３１ 

４９ 体温測定用プローブ（小児） １ 体温測定用プローブ 小児用（直

腸・口腔用） ２１０７１７６－

０３２ 

５０ カフ（非観血血圧用）  １ ＤＩＮＡＣＬＩＣＫ カフセット（成人用

大中小各１個） ２０５９３０１

－５０１  

５１ 排気チューブ  １ 排気ライン（１ ｍ）ＩＳＯ準拠 

５５１４１８２ 

５２ 麻酔ガスモジュールウォータート

ラップ  

１ Ｄ－ｆｅｎｄ Ｐｒｏ ウォータートラップ

Ｍ１１８２６２９  
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調達品目表（続き） 

 

番号 名称 数量

ａ） 

規格など 

ＧＥヘルスケア・ジャパン（株） 

５３ 生
体
情
報
モ
ニ
タ
（
続
き
） 

スパイロ測定用コネクター １ センサーＤライト（リユーザブ

ル） ７３３９１０－ＨＥＬ  

５４ ＣＡＬガスボンベ用減圧弁  １ ７５５５３４－ＨＥＬ  

５５ 校正用ガス  １ ７５５５８３－ＨＥＬ  

５６ ＳｐＯ２抹消センサー １ デュラセンサ ＤＳ－１００Ａ Ｉ

０１３３４０ＬＳＩ  

５７ ＳｐＯ２中継ケーブル  １ ＳｐＯ２ケーブル（ネルコア ＯｘiＭ

ＡＸ センサ用）３ ｍ ２０２１４

０６－００１  

５８ ケーブルフック（４連） １ ＵＴ－０００１－１１ 

５９ 延長バー付チャネル  １ ＷＳ－０００３－１２ 

６０ 接続金具（麻酔器用） １ ＣＰＵ マウントキット（アバンス

右下） 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

注ｂ） どちらかを調達要領指定書によって指定する。 

注ｃ） どちらかを調達要領指定書によって指定する。 

注ｄ） どちらかを調達要領指定書によって指定する。 

 

3 性能等 

 同等と判断する要求基準は，次による。 

a) 麻酔器は，次による。 

1)  ナビゲーション機能付始業点検機能をもつ。 

2)  機械／手動換気の切替えが１動作で対応可能とする。 

3)  低流量麻酔対応とし，小児の麻酔にも対応可能とする。 

4)  低酸素濃度防止機能をもち，最低酸素濃度を２５ ％以上に維持可能とする。 

5)  換気方式は，一回路内のリークが確認できるライジングベローズ方式とし，視覚的にガス

不足などの確認が可能とする。 

6)  ＶＣＶ，ＰＣＶ，ＳＩＭＶ，ＰＳＶ，ＰＣＶ－ＶＧ，ＳＩＭＶＰＣＶ－ＶＧ及び手動換気機能をもつ。 

7)  気化器は，２台以上並べて設置可能とする。 

8)  自発呼吸が出現した場合，色を変えて気道内圧・フロー波形上に表示が可能とする。 

9)  フローセンサ，弁などに発生する結露を抑える構造とする。 

10)  停電時対応用のバッテリをもつ。 

11)  １回の動作でキャスターのブレーキロック及び解除が可能とする。 

12)  麻酔ガス情報を測定し，表示が可能とする。 

13)  肺胞リクルートメント機能をもつ。 

14)  取付け金具によって全てのモニタ機器を搭載可能とする。 
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15)  ケーブルマネジメントをもつ。 

16)  タッチボタンでガス流出を止め，全ての警報を１分間停止する機能をもつ。 

17)  あらかじめ設定した吸入中酸素濃度の目標濃度と実際の濃度とのかい離を視覚的に確認

が可能とする。 

18)  官側が運用している生体情報モニタとデータ通信が可能とする。 

b)  気化器は，デスフルラン及びセボフルランをもつ。 

c)  生体情報モニタは，次による。 

1)  本体，ディスプレイ及び測定部が分離可能とする。 

2) 本体の電源は，ＡＣ１００ Ｖ，５０／６０ Ｈｚとする。  

3)  プリンターをもつ。 

4)  ディスプレイは，１９インチ以上とする。 

5)  ＥＣＧ，Ｒｅｓｐ，ＮＩＢＰ，ＩＢＰ，Ｔｅｍｐ，ＣＯ，ＳｐＯ２，ＣＯ２，Ｎ２О，Ａｇｅｎｔ，Ｏ２，スパイロメ

トリ，筋弛緩及び麻酔深度(ＢＩＳ又はエントロピー)の測定並びに表示が可能とする。 

 

4 附属品 

番号 名称 数量

ａ） 

規格など 

ＧＥヘルスケア・ジャパン（株） 

１ 麻酔ガス用サンプル

チューブ 

１ ガスサンプリングライン、ＰＶC／ＰＥ、３ ｍ、１

０本入 ２０９７３０７－００２  

２ スパイロ測定用チュ

ーブ 

１ Ｄライトセンサーチューブ（３ ｍ，５本入） 

８８４１０１  

３ 筋弛緩モジュール用

抹消センサー 

１ メカノセンサー ８８８４１８ 

４ １ メカノセンサー（小児用） ８９７４３９ 

５ 記録紙 １ 記録紙 ５０ｍｍ ２０巻 ２１０６８２４－０

０１ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 
 

 

. 


