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調達要求番号： 

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 

物品番号  仕 様 書 番 号 

汎用超音波画像診断装置，心臓解析機能付 

ＧＭ－Ｔ１０８１１８ 

作   成       令和 ５年 ９月 ８日 

変   更       令和  年  月  日 

作成部隊等名 補給統制本部 衛生部 

1 総則 

1.1 適用範囲 

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の汎用超音波画像診断装置について規定する。 

1.2 用語及び定義 

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１及びＧＬＴ－

ＣＧ－Ｚ０００００９による。 

1.2.1 

市販品 

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。 

1.2.2 

カタログ 

 この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。 

1.3 引用文書 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成

すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

a)  規格 

    ＮＤＳ Ｚ ８０１１      角形銘板 

b)  仕様書 

    ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００９ 陸上自衛隊ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共

通仕様書 

c)  法令等 

    医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５

号） 

  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和３６年厚生

省令第１号） 

 

2 一般的事項 

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。 

 

3 製品に関する要求 

3.1 製造承認等 
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製造承認等は，次による。 

a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器とし

て製造（輸入）承認された製品とする。 

b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品

質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目とし

て許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。 

3.2 品名及びカタログ製品名 

 品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。 

3.3 構成 

 構成は，調達品目表による。 

3.4 性能等 

 性能等は，調達品目表による。 

3.5 製品の表示 

 製品の表示は，次による。 

a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き，納入品の見やすい適当な箇所に，ＧＬＴ－ＣＧ－ 

Ｚ０００００１の2.3及びＮＤＳ Ｚ ８０１１による１種銘板を表示する。 

なお，１種銘板の品名は，“汎用超音波画像診断装置，心臓解析機能付”とする。 

b) １種銘板の取得番号は，調達要領指定書によって指定する。 

 

4 品質保証 

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。 

 

5 出荷条件 

5.1 包装 

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。 

5.2 包装の表示 

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。 

 

6 その他の指示 

6.1 附属品・予備品 

 附属品及び予備品は，製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とす 

る。 

6.2 納入書類 

6.2.1 添付書類 

 添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。 

a) 取扱説明書（日本語版）      １部 

b) 附属品明細表１）            １部 

c) 納入品カタログ          １部 

  注１） 様式適宜とする。 

6.2.2 提出書類 

提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，表1による。ただし，過去に納入実績が
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あり，前回納入時と変更がない場合は，省略してよい。 

表1－提出書類 

名称 時期 数量 提出先 

取扱説明書（日本語版） 納入時 各１部 陸上自衛隊補給統制本部衛生部 

附属品明細表ａ） 

納入品カタログ 

注ａ） 様式適宜とする。 

6.3 搬入・調整 

 搬入及び調整は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，搬入後，速やかに組立て及び調

整を行う。 

6.4 ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応 

ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００９の2.1.1

による。 

6.5 仕様書に関する疑義 

この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。 
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調達品目表 

調達要求番号  作成部隊等名 補給統制本部 衛生部 

調達要求年月日 令和  年  月  日 作成年月日 令和 ５年 ９月 ８日 

仕 様 書 番 号 ＧＭ－Ｔ１０８１１８ 

 1 調達品目 

品名 カタログ製品名ａ） 

汎用超音波画像診断装置 （株）フィリップス・ジャパン  

 ＥＰＩＱ ＣＶｘ 

キヤノンメディカルシステムズ（株） 

 Ａｐｌｉо ｉ９００ ＴＵＳ－ＡＩ９００ 

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） 

注ａ） この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示 

したものであり，当該製品を指定するものではない。 

 

2 構成 

名称 （株）フィリップス・ジャパン キヤノンメディカルシステムズ（株） 

規格など 数量ａ） 規格など 数量ａ） 

超音波診断装置本体 ＥＰＩＱ ＣＶｘ １ Ａｐｌｉо ｉ９００ 

ＴＵＳ－ＡＩ９００ 

１ 

 ディスプレイモニ

ター 

ＯＬＥＤディスプ

レイモニター 

１ 標準附属品 － 

 パームコントロー

ラーキット 

標準附属品 － ＵＺＰＴ－００２Ａ １ 

ＣＷキット 標準附属品 － ＵＳＣＷ－ＡＩ９００Ａ １ 

ＥＣＧユニット 標準附属品 － ＵＳＵＲ－ＡＩ９００Ａ １ 

ＥＣＧ電極リード

線 

標準附属品 － ＢＲ－９０３ＦＴ １ 

ファストクリップ

（はさみ電極） 

標準附属品 － ＮＣ－１４４ＥＴ １ 

ソノゼリー 標準附属品 － ＳＯＮＯＪＥＬＬＹ Ｍ

（３５０ｇ×１２本） 

１ 

ゼリーウォーマ 標準附属品 － ＵＺＧＷ－００８Ａ １ 

プ
ロ
ー
ブ 

成人用２Ｄ/３

Ｄセクタ型プロ

ーブ 

Ｘ５－１ｃ １ ＰＳＩ－３０ＶＸ 

 

１ 

成人用３Ｄ経食

道プローブ 

Ｘ８－２ｔ １ ＰＥＩ－５１２ＶＸ １ 
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調達品目表（続き） 

 

名称 （株）フィリップス・ジャパン キヤノンメディカルシステムズ（株） 

規格など 数量ａ） 規格など 数量ａ） 

プ
ロ
ー
ブ
（
続
き
） 

深部血管用プロ

ーブ 

Ｘ６－１ １ ＰＬＩ－６０５ＢＸ １ 

血管用特殊リニ

ア型プローブ 

ＸＬ１４－３ １ ＰＬＩ－３００３ＢＸ １ 

血管用リニア型

プローブ 

Ｌ１２－３ ＥＲＧ

Ｏ 

１ ＰＬＩ－７０５ＢＸ １ 

浅部用小視野幅

リニア型プロー

ブ 

Ｌ１５－７ｉｏ １ ＰＬＩ－２００２ＢＴ １ 

高周波リニア型

プローブ 

ｅＬ１８－４ １ ＰＬＩ－１２０５ＢＸ １ 

腹部用コンベッ

クス型プローブ 

Ｃ５－１ １ ＰＶＩ－４７５ＢＸ １ 

マイクロコンベ

ックス型プロー

ブ 

Ｃ８－５ １ ＰＶＩ－４８２ＢＸ １ 

腹部用高周波コ

ンベックス型プ

ローブ 

Ｃ９－２ １ ＰＶＩ－５７４ＢＸ １ 

小児用２Ｄセク

タ型プローブ 

Ｓ９－２ １ ＰＳＴ－６５ＢＴ １ 

周
辺
機
器 

白黒プリンタ 白黒プリンタ １ ソニー（株） 

ＵＰ－Ｄ８９８ＭＤ 

１ 

ペーパーシート 標準附属品 － ＳＯＮＯ ＰＡＰＥＲ

Ｌ７００ 

１ 

カラープリンタ カラープリンタ １ ソニーマーケティング

（株） 

ＵＰ－Ｄ２５ＭＤ 

１ 

カラープリント

パック 

標準附属品 － ソニーマーケティング

（株） 

ＵＰＣ－２１Ｓ 

１ 

周辺機器搭載 キット 標準附属品 － ＵＺＲＩ－ＡＩ９０４

Ａ 

１ 
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調達品目表（続き） 

 

名称 （株）フィリップス・ジャパン キヤノンメディカルシステムズ（株） 

規格など 数量ａ） 規格など 数量ａ） 

心臓解析ソ

フトウェア 

ＣＶクリニカルオプションパ

ッケージ（Ａｄｕｌｔ，Ｐｅｄ，Ｆｅ

ｔａｌ，Ｖａｓｃｕｌａｒ） 

１ ＵＳＣＴ－ＡＩ９００Ａ １ 

Ａｕｔоｍａｔｅｄ Ｃａｒｄｉａｃ ２Ｄ 

Ｑｕａｎｔｉｆｉｃａｔｉоｎ 

１ ＵＳＷＴ－ＡＩ９０６Ａ １ 

Ｃａｒｄｉａｃ ３Ｄ Ｑｕａｎｔｉｆｉｃａｔｉo

n 

１ ＵＳＷＴ－ＡＩ９０７Ａ １ 

ＴＯＭＴＥＣ ＡｕｔоＳｔｒａｉｎ 

（ＬＶ） 

１ ＵＳＷＴ－ＡＩ９００Ａ １ 

ＴＯＭＴＥＣ ＡｕｔоＳｔｒａｉｎ 

（ＬＡ） 

１ ＵＳＳＤ－ＡＩ９００Ａ １ 

ＴＯＭＴＥＣ ＡｕｔоＳｔｒａｉｎ 

（ＲＶ） 

１ ＵＳＷＴ－ＡＩ９０１Ａ １ 

ＴＯＭＴＥＣ ３Ｄ Ａｕｔо ＭＶ １ ＵＳＷＴ－ＡＩ９０２Ａ １ 

 

Ｄｙｎａｍｉｃ Ｈｅａｒｔ Ｍоdel １ ＵＳＱＴ－ＡＩ９００Ａ １ 

ＴＯＭＴＥＣ ３D Ａｕｔо ＲＶ １ ＵＳＭＡ－ＡＩ９００Ａ １ 

ＣＶ TrueVue Autоmated ３

D RV Quantificatiоn 

１ ＵＳＭＡ－ＡＩ９０１Ａ １ 

CV Ａｕｔо Measure １ ＵＳＡＶ－ＡＩ９００Ａ １ 

ＵＳＬＭ－ＡＩ９０１Ａ １ 

腹部クリニ

カル 

Ａｂｄｏｍｉｎａｌ（腹部） １ 標準附属品 － 

画像診断用

ワークステ

ーション 

ＩＳＣＶ Ｌｉｔｅ １ （株）ワイディ 

ＴＯＭＴＥＣ－ＡＲＥＮＡ 

１ 

バッテリー ロングライフバッテリーパ

ッケージ 

１ ＵＥＢＴ－ＡＩ９００Ａ １ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

3 性能等 

 同等と判断する要求基準は，次による。 

a) 本体は，次による。 

1) ＧＡＩＮ及びＳＴＣの自動調整機能を備え，リアルタイムに自動で調整が可能とする。 

2) ２Ｄの表示輝度（ＧＡＩＮ）をフリーズ後及び保存再生画像でも変更及び調整が可能とす

る。 
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調達品目表（続き） 

3) 超音波の送受信及び信号処理アーキテクチャーによって，高い空間及びコントラスト分解

能と高フレームレートが可能なｎＳＩＧＨＴイメージング機能又はｉＢｅａｍ Ｆｏｒｍｉｎｇ機能をも

つ。 

4) ３Ｄ画像をより自然に立体的に表現するＴｒｕｅＶｕｅ機能又はＬｕｍｉｎａｎｃｅ機能を搭載可能とす

る。 

5) 血流イメージングである技術は，Ｓｕｐｅｒｂ Ｍｉｃｒｏ－ｖａｓｃｕｌａｒ Ｉｍａｇｉｎｇ又はカラー・パワー

・アンギオ技術をもつ。 

6) 広帯域周波数対応としたプローブを接続可能とする。 

7) 観察モニタは，２１．５インチ以上とする。 

8) カラーボックス（ＲＯＩ）の位置及び角度を自動調整する機能をもつ。 

9) ＤＩＣＯＭ機能をもち，画像配信及び数値連携が可能とする。 

10) 官側が運用している生理検査システムに接続し，使用可能とする。 

なお，生理検査システムは，調達要領指定書によって指定する。 

11) エラー表示を日本語で表記する機能をもつ。 

b) ゼリーウォーマは，本体に取付け可能とする。 

c) プローブは，次による。 

 1) 成人用２Ⅾ／３Ｄセクタ型プローブは，２ ＭＨｚ～５ ＭＨｚの周波数帯域を満たすもの

とし，単結晶素材を採用しているものとする。 

 2) 成人用３Ｄ経食道プローブは，２ ＭＨｚ～６ ＭＨｚの周波数帯域を満たすものとし，単

結晶素材を採用しているものとする。 

 3) 深部血管用プローブは，２．８ ＭＨｚ～６ ＭＨｚの周波数帯域を満たさなければならな

い。 

 4) 血管用特殊リニアプローブは，１０ ＭＨｚ～１４ ＭＨｚの周波数帯域を満たすものと

し，リアルタイム３Ｄ機能又は３０ ＭＨｚ以上の周波数帯域に対応可能とする。 

 5) 血管用リニア型プローブは，３ ＭＨｚ～１１．５ ＭＨｚの周波数帯域を満たさなければ

ならない。 

 6) 浅部用小視野幅リニア型プローブは，８．８ ＭＨｚ～１５ ＭＨｚの周波数帯域を満たさ

なければならない。 

 7) 高周波リニアプローブは，６ ＭＨｚ～１８ ＭＨｚの周波数帯域を満たさなければならな

い。 

 8) 腹部用コンベックスプローブは，２ ＭＨｚ～５ ＭＨｚの周波数帯域を満たすものとし，

単結晶素材を採用，かつ視野角を７０度以上とする。 

 9) マイクロコンベックス型プローブは，５ ＭＨｚ～６ ＭＨｚの周波数帯域を満たさなけれ

ばならない。 

 10) 腹部用高周波コンベックス型プローブは，２ ＭＨｚ～９ ＭＨｚの周波数帯域を満たすも

のとし，単結晶素材を採用とする。 

 11) 小児用２Ｄセクタ型プローブは，５ ＭＨｚ～９ ＭＨｚの周波数帯域を満たさなければな

らない。 
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調達品目表（続き） 

d) 白黒プリンタ及びカラープリンタをもち，画像の印刷が可能とする。 

e) ソフトウェアは，画像処理や解析が可能とする。 

f) 画像診断用ワークステーションは，次による。 

 1) クライアント端末ＰＣは，デスクトップ型とし，ディスプレイ，マウス，キーボード及び

ＮＡＳを備える。 

 2) マルチベンダー及びマルチモダリティー対応のシステムとする。 

3) 心エコー解析プログラムとして，ＴＯＭＴＥＣ解析プログラムをもつ。 

g) バッテリーは，本体に搭載可能とする。 

 

． 


