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調達要求番号：管施－６１３３１ＡＳ００２８ 

自 衛 隊 中 央 病 院 仕 様 書 

 

ＲＩ排気フィルタ交換役務 

仕様書番号 ＣＨ－ＫＳ－０６１ 

作成年月日 令和８年１０月９日 

調達要求番号 ６１３３１ＡＳ００５２ 

作成部隊名 総務部管理課 

１ 総則 

本仕様書は、自衛隊中央病院ＲＩ排気設備において、ＲＩ排気フィルタの交換及び廃棄

フィルタの引渡しを関係法規に基づき適正に実施することについて適用する。 

 

２ 役務場所 

東京都世田谷区池尻１－２－２４ 

   ＩＳＳ階：ＲＩ管理区域 

 

３ 作業内容 

(1) フィルタ交換前の養生 

(2) ＩＳＳ階（ＲＩ管理区域）に保管してあるフィルタを官側から受領 

(3) 交換前後の差圧計指示値読取 

(4) 各フィルタ（ＰＶＣバック及びＯリング）交換作業 

(5) 各機能点検 

(6) 使用済みフィルタの梱包作業及び梱包容器射線線量測定 

(7) 作業現場の放射線汚染検査（直接法実施） 

(8) 作業場所の後片付け及び清掃 

(9) 廃棄フィルタをＩＳＳ階（ＲＩ管理区域）に保管 

(10) 別役務の放射性廃棄物廃棄役務のフィルタ集荷にあわせてＩＳＳ階（ＲＩ管理区域）

に保管してある交換済みフィルタを病院地下１階北側に搬出し回収車両に積載する。 

 

４ 交換品 

交換フィルタ等は、官給品とし表による 

 

  品 名 型 式 数量 備 考 

１ プレフィルタ FW-610-KN50P 610×610×5 17 
ビニルパック、Ｏリング

セット含む 

２ ＨＥＰＡフィルタ 8A1-66    610×610×2 17 
ビニルパック、Ｏリング

セット含む 

３ チャコールフィルタ ST-30W    610×610×2 17 
ビニルパック、Ｏリング

セット含む 

 

５ 賠償責任 

契約業者が作業中、過失による器物の損失、破損及びその他の損害を与えた場合は、賠  

償の責を負わなければならない。 

 

 

表－交換フィルタ等 
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６ その他 

(1) 作業員に使用するサーベイメータは、１年以内に校正された機器を使用すること。  

(2) 作業員の被ばく管理は、ガラスバッジを着用させること。また、作業責任者には電子

ポケット線量計を着用させること。 

(3) 官側の示す様式により、監督官の指示するものを遅滞なく作成し、提出すること。  

(4) 作業員の作業規律の維持に努め、部外者及び入院患者等に不快感を与えないよう言動

に注意させる。 

(5) 本仕様書に記載ない事項及び疑義を生じた場合は、官側の指示によるものとする。  

 

 


