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項目
番号

品目コード 単位 数量 納入場所 履行期限 備考

内訳のとおり 2027/07/3070 ZEIKINTOU_KEIRI 税金等_経理 ZEA 1

佐造補所分任官 2027/07/30
フィンガーパルスオキ

シメーター

60 6515-919-50132
フィンガーパルスオキシ

メーター
ZEA 1 阪基分任官 2027/07/30

フィンガーパルスオキ
シメーター

50 6515-919-50132
フィンガーパルスオキシ

メーター
ZEA 2

佐造補所分任官 2027/07/30 消毒器，卓上，Ｆ型

40 6530-919-52782 担架，直棒，２型 ZEA 2 佐造補所分任官 2027/07/30 担架，直棒，２型

30 6530-317-32695 消毒器，卓上，Ｆ型 ZEA 1

1 佐造補所分任官 2027/07/30
副木セット，伸縮型，

２型

20 6545-919-54132 副木セット，伸縮型，２型 ZSE 1 阪基分任官 2027/07/30
副木セット，伸縮型，

２型

内訳書

品名・規格

10 6545-919-54132 副木セット，伸縮型，２型 ZSE



発 簡 番 号

調 達 要 求 番 号 G26-N27-2000528822-00

調達要領指定書 調達要求年月日 令和８年１０月１９日

作 成 部 課 補給本部需品部需品第２課

作 成 年 月 日 令和８年５月１２日

品 名

仕 様 書 番 号

指定事項：本調達は，次による。

副木セット，伸縮型，２型

Ｍ４Ｐ－Ｑ－Ｚ１００１－Ｊ３

3 監督・検査 

検査は，海上自衛隊経理執務要領について（通知）（海幕経第１４３号。令和８年３月２７

日）別紙第２７ 標準資料監督・完成検査実施要領によるものとし，品質保証書又は検査成

績書について書面審査を受けるものとする。なお，社内検査は，納入する製品が契約の要求

に合致していることを社内規定に基づき実施するものとする。 

 

5  その他の指示 

5.2  提出書類 

 提出書類については，表１による。 

                  表１－提出書類 

 

 番号 書類名 提出先 部数 記　　　　　事

1 終了届（検査等申請書） 検査官 1
海上自衛隊経理執務要領について（通知）（海幕経

第１４３号。令和８年３月２７日），別紙様式第２

９による。品目が複数の場合は，内訳書を添付

2 検査調書（完成検査合格証） 検査官 4
海上自衛隊経理執行要領について（通知）（海幕経

第１４３号。令和８年３月２７日），別紙様式第３

０による。品目が複数の場合は，内訳書を添付

3 品質保証書又は検査成績書 検査官 1

4 包装証明及び外装の表示 検査官 1

5 納品書・（受領）検査調書 受領検査官 6
海上自衛隊補給実施要領について（通知）（補本企

情第８９号。令和８年５月１１日），物管訓令別記

様式第３８による。

―



 

１ 

調達要求番号：G26-N27-2000528822-00 

海 上 自 衛 隊 仕 様 書 

物品番号等 調達品目表による。 仕 様 書 番 号 Ｍ４Ｐ－Ｑ－Ｚ１００１－Ｊ３ 

名 称 

副木セット，伸縮型，２型  

 

 衛生器材（カタログ製

品）共通仕様書 

防衛大臣承認年月日  

作 成 年 月 日 ２５． ６． ５ 

改 正 年 月 日 令和７年５月２０日 

補 給 本 部 需 品 部 需 品 第 ２ 課 

1  総則 

1.1  適用範囲  

この仕様書は，海上自衛隊において使用する衛生器材（カタログ製品）の調達に係る共通的要求

事項について規定する。 

1.2   品名及びカタログ製品名 

 この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。 

1.3   引用文書 

 この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部を

なすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

  仕様書 

ＭＲＳ－Ｇ－００００８ プロビジョニング資料等作成共通仕様書 

Ｍ４Ｐ－Ｌ－００４１９ 衛生資材（包装・表示）共通仕様書 

 

2  製品に関する要求 

製品に関する要求は，調達品目表又は調達要領指定書に指定する場合を除き，次による。 

a)  一般事項 製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商習慣による。 

b)  製品の表示  製品の表示は，Ｍ４Ｐ－Ｌ－００４１９による。 

 

3  監督・検査 

 監督及び検査は，調達要領指定書に指定する場合を除き，契約担当官等が定める監督・検査実施

要領による。 

 

4   出荷条件 

出荷条件は，Ｍ４Ｐ－Ｌ－００４１９によるほか，商習慣による。 

 

5   その他の指示 

5.1   附属品・予備品 

附属品及び予備品は，調達品目表又は調達要領指定書に指定する場合を除き，製造者の標準品を

附するものとする。 

 

１



２． 

5.2   添付・提出書類 

 添付・提出書類は，調達品目表又は調達要領指定書に指定する場合は，その指示による。 

なお，提出書類として機器構成品等一覧表を作成する際は，ＭＲＳ－Ｇ－００００８による。 

5.3   承認用図面（見本） 

 承認用図面は，調達品目表又は調達要領指定書に指定する場合は，その指示による。 

5.4   搬入・調整 

 搬入・調整は，調達品目表又は調達要領指定書に指定する場合は，その指示による。 

 

6   疑義事項 

この仕様書において疑義が生じた場合は，契約担当官等と協議するものとする。 



  

調達要求番号 G26-N27-2000528822-00 作 成 部 課 補給本部需品部需品第２課 

調達要求年月日 令和８年１０月１９日 作成年月日 令和８年７月９日 

仕 様 書 番 号 M4P-Q-Z1001-J3 品 目 番 号 Q-Z0457-5 

物 品 番 号 等 6545-919-54132 

1   品名  

副木セット，伸縮型，２型 

 

2   構成  

構成は，表１のとおりとし，製品の呼び方は品名による。 

表１－構成 

番号 物品番号等 品名 カタログ製品名a) 数量 

１
 

6545-900-29561 陰圧式固定具
 

ファーノ社製 バキュームスプリン

トモデルＡＳ １ ９０ ， Hartwell 

Medical LLC 社製 ＥＶＳバキュー

ムスプリント ＷＨ-ＥＶ３０００，

又は同等以上のもの（他社の製品を含

む。） 

１
 

２
 

－ 

副子（大，中，小

）
 

オオサキメディカル㈱製 オオサキ 

ソフトシーネ○R  (種類Ｓ，Ｌ，ＬＬ)，

又は同等以上のもの（他社の製品を含

む。） 

各１
 

３
 － 副子（万能型）

 

サムメディカルプロダクツ社製 サ

ムスプリント ＳＰ１１２１，又は同

等以上のもの（他社の製品を含む。） 

１
 

４
 － 可搬式牽引副子

 

ファーノ社製 トラクションスプリ

ント モデル４４４ファーノトラッ

ク，又は同等以上のもの（他社の製品

を含む。） 

１
 

５
 

6510-302-50035 三角巾
 

白十字㈱製 ＦＣ三角巾 ， 

オオサキメディカル㈱製 三角巾 

大，又は同等以上のもの（他社の製品

を含む。） 

１８
 

注a) 記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該 

製品を指定するものではない。
 

 

 

 

 

1 
調達品目表 



  

3   製品に関する要求 

3.1    陰圧式固定具 

3.1.1   製造承認等 

本体は，医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法

律第１４５号）により，医療機器として届出等された製品であること。 

3.1.2   構成・規格・用途  

構成，規格及び用途は製造会社の標準仕様とし，構成品はすべて同一製造会社の製品とする。 

3.1.3  性能 

前腕部，上肢，下肢を３種類以上の固定具を用いて固定できるものとする。 

3.2   副子（大，中，小） 

3.2.1   寸法 

寸法は，表２のとおりとし，寸法差は±１５％を許容範囲とする。 

表２－寸法 

 

 

 

 

 

3.2.2   材質 

  内部は亜鉛メッキ鉄線, 表面はポリエチレン系又はポリウレタン系の基材を用いること。 

3.3   副子（万能型） 

3.3.1   寸法 

 全長９１０ｍｍ，全幅１１０ｍｍ，厚さ５ｍｍを基準とし，寸法差は±１５％を許容範囲とする。 

3.3.2   材質 

アルミ合金製の基材を用い，両面をウレタンフォームで貼り合わせたものとする。 

3.4   可搬式牽引副子 

3.4.1   機能 

下肢の固定，牽引をできるものとするほか，製造会社の標準仕様による。 

3.4.2   寸法 

寸法は，全長，収縮時９００ｍｍ～伸展時１３９０ｍｍ，幅，スプリント部２１０ｍｍ，ヒールス

タンド部２７０ｍｍ,厚さ６０ｍｍを基準とし，寸法差は±１５％を許容範囲とする。 

3.5 三角巾 

寸法は，底辺１０５０ｍｍ×高さ１０５０ｍｍ×斜辺１５００ｍｍを標準とし，許容範囲を±１０％

とする。 

 

4 その他の指示 

4.1 提出書類  

 提出書類は，表３による。 

 

構成 規格（単位：ｍｍ） 

（大） 全長１０４０×全幅１３０ 

（中） 全長８４０×全幅１００ 

（小） 全長６４０×全幅９０ 

2 



  

表３－提出書類 

番号 書類名 
提出先及び部数 

補給本部需品部 現品添附 

１ 検査成績書 a) - １ 

２ 使用説明書 b) １ １ 

３ 取扱説明書（日本語）c) - １ 

４ カタログ c) １ １ 

５ 機器構成品等一覧表 d) １ １ 

注 a) 市販品の場合，検査成績書は，製造会社の発行する検査成績書又は保証書に代え

ることができる。 

注 b) 使用説明書は，医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法

律の規定による添付文書とする。 

注 c) 取扱説明書及びカタログは，製造（販売）会社既版のものとする。 

注 d) 機器構成品等一覧表は，ＭＲＳ－Ｇ－００００８による。 

4.2 附属品  

 附属品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製造会社の定める標準品を附すもの

とする。 
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発 簡 番 号

調 達 要 求 番 号 G26-N27-2000528822-00

調達要領指定書 調達要求年月日 令和８年１０月１９日

作 成 部 課 補給本部需品部需品第２課

作 成 年 月 日 令和８年５月１２日

品 名

仕 様 書 番 号

指定事項：本調達は，次による。

消毒器，卓上，Ｆ型

Ｍ４Ｐ－Ｑ－Ｚ１００１－Ｊ３

3 監督・検査 

検査は，海上自衛隊経理執務要領について（通知）（海幕経第１４３号。令和８年３月２７

日）別紙第２７ 標準資料監督・完成検査実施要領によるものとし，品質保証書又は検査成

績書について書面審査を受けるものとする。なお，社内検査は，納入する製品が契約の要求

に合致していることを社内規定に基づき実施するものとする。 

 

5  その他の指示 

5.2  提出書類 

 提出書類については，表１による。 

                  表１－提出書類 

 

 番号 書類名 提出先 部数 記　　　　　事

1 終了届（検査等申請書） 検査官 1
海上自衛隊経理執務要領について（通知）（海幕経

第１４３号。令和８年３月２７日），別紙様式第２

９による。品目が複数の場合は，内訳書を添付

2 検査調書（完成検査合格証） 検査官 4
海上自衛隊経理執行要領について（通知）（海幕経

第１４３号。令和８年３月２７日），別紙様式第３

０による。品目が複数の場合は，内訳書を添付

3 品質保証書又は検査成績書 検査官 1

4 包装証明及び外装の表示 検査官 1

5 納品書・（受領）検査調書 受領検査官 6
海上自衛隊補給実施要領について（通知）（補本企

情第８９号。令和８年５月１１日），物管訓令別記

様式第３８による。

―



 

１ 

調達要求番号：G26-N27-2000528822-00 

海 上 自 衛 隊 仕 様 書 

物品番号等 調達品目表による。 仕 様 書 番 号 Ｍ４Ｐ－Ｑ－Ｚ１００１－Ｊ３ 

名 称 

消毒器，卓上，Ｆ型 

 

 衛生器材（カタログ製

品）共通仕様書 

防衛大臣承認年月日  

作 成 年 月 日 ２５． ６． ５ 

改 正 年 月 日 令和７年５月２０日 

補 給 本 部 需 品 部 需 品 第 ２ 課 

1  総則 

1.1  適用範囲  

この仕様書は，海上自衛隊において使用する衛生器材（カタログ製品）の調達に係る共通的要求

事項について規定する。 

1.2   品名及びカタログ製品名 

 この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。 

1.3   引用文書 

 この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部を

なすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

  仕様書 

ＭＲＳ－Ｇ－００００８ プロビジョニング資料等作成共通仕様書 

Ｍ４Ｐ－Ｌ－００４１９ 衛生資材（包装・表示）共通仕様書 

 

2  製品に関する要求 

製品に関する要求は，調達品目表又は調達要領指定書に指定する場合を除き，次による。 

a)  一般事項 製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商習慣による。 

b)  製品の表示  製品の表示は，Ｍ４Ｐ－Ｌ－００４１９による。 

 

3  監督・検査 

 監督及び検査は，調達要領指定書に指定する場合を除き，契約担当官等が定める監督・検査実施

要領による。 

 

4   出荷条件 

出荷条件は，Ｍ４Ｐ－Ｌ－００４１９によるほか，商習慣による。 

 

5   その他の指示 

5.1   附属品・予備品 

附属品及び予備品は，調達品目表又は調達要領指定書に指定する場合を除き，製造者の標準品を

附するものとする。 

 

１



２． 

5.2   添付・提出書類 

 添付・提出書類は，調達品目表又は調達要領指定書に指定する場合は，その指示による。 

なお，提出書類として機器構成品等一覧表を作成する際は，ＭＲＳ－Ｇ－００００８による。 

5.3   承認用図面（見本） 

 承認用図面は，調達品目表又は調達要領指定書に指定する場合は，その指示による。 

5.4   搬入・調整 

 搬入・調整は，調達品目表又は調達要領指定書に指定する場合は，その指示による。 

 

6   疑義事項 

この仕様書において疑義が生じた場合は，契約担当官等と協議するものとする。 



調達要求番号 G26-N27-2000528822-00 作 成 部 課 補給本部需品部需品第２課 

調達要求年月日 令和８年１０月１９日 作成年月日 令和７年７月８日 

仕 様 書 番 号 M4P-Q-Z1001-J3 品 目 番 号 Q-Z0232-4 

物 品 番 号 等 6530-317-32695 

 

 

 

品名 カタログ製品名 a)  

消毒器，卓上，Ｆ型 
ヒルソン・デック（株）スーパークレーブ ＨＦ２６０， 

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）  

注 a) 記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，

当該製品を指定するものではない。 

1   製品に関する要求 

1.1   一般的要求事項  

 本体は，医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定により，医療

機器として認証等された製品であること。 

1.2   機能・性能 

 機能・性能は，次による。 

a)  高圧蒸気滅菌により，衛生資材を滅菌できる機器であること。 

b)  安全装置が，備わっている機器であること。 

c)  外形寸法が，４９０Ｗ×４９２Ｄ×３９７Ｈｍｍ±５％であること。 

 

2  提出書類 

提出書類は，表１による。 

表１－提出書類 

番号 書類名 
提出先及び部数 

補給本部需品部 現品添付 

１ 検査成績書 a) - １ 

２ 使用説明書  b) 1 1 

３ 取扱説明書（日本語）c) 1 1 

４ カタログ c) 1 1 

注 a) 市販品の場合，検査成績書は，製造会社の発行する検査成績書又は保証書に代え

ることができる。 

注 b) 使用説明書は，医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法

律の規定による添付文書とする。 

注 c) 取扱説明書及びカタログは，製造（販売）会社既版のものとする。 

 

 

 

調達品目表 



発 簡 番 号

調 達 要 求 番 号 G26-N27-2000528822-00

調達要領指定書 調達要求年月日 令和８年１０月１９日

作 成 部 課 補給本部需品部需品第２課

作 成 年 月 日 令和８年５月１２日

品 名

仕 様 書 番 号

指定事項：本調達は，次による。

担架，直棒，２型

Ｍ４Ｐ－Ｑ－Ｚ１００１－Ｊ３

3 監督・検査 

検査は，海上自衛隊経理執務要領について（通知）（海幕経第１４３号。令和８年３月２７

日）別紙第２７ 標準資料監督・完成検査実施要領によるものとし，品質保証書又は検査成

績書について書面審査を受けるものとする。なお，社内検査は，納入する製品が契約の要求

に合致していることを社内規定に基づき実施するものとする。 

 

5  その他の指示 

5.2  提出書類 

 提出書類については，表１による。 

                  表１－提出書類 

 

 番号 書類名 提出先 部数 記　　　　　事

1 終了届（検査等申請書） 検査官 1
海上自衛隊経理執務要領について（通知）（海幕経

第１４３号。令和８年３月２７日），別紙様式第２

９による。品目が複数の場合は，内訳書を添付

2 検査調書（完成検査合格証） 検査官 4
海上自衛隊経理執行要領について（通知）（海幕経

第１４３号。令和８年３月２７日），別紙様式第３

０による。品目が複数の場合は，内訳書を添付

3 品質保証書又は検査成績書 検査官 1

4 包装証明及び外装の表示 検査官 1

5 納品書・（受領）検査調書 受領検査官 6
海上自衛隊補給実施要領について（通知）（補本企

情第８９号。令和８年５月１１日），物管訓令別記

様式第３８による。

―



 

１ 

調達要求番号：G26-N27-2000528822-00 

海 上 自 衛 隊 仕 様 書 

物品番号等 調達品目表による。 仕 様 書 番 号 Ｍ４Ｐ－Ｑ－Ｚ１００１－Ｊ３ 

名 称 

担架，直棒，２型 

 

 衛生器材（カタログ製

品）共通仕様書 

防衛大臣承認年月日  

作 成 年 月 日 ２５． ６． ５ 

改 正 年 月 日 令和７年５月２０日 

補 給 本 部 需 品 部 需 品 第 ２ 課 

1  総則 

1.1  適用範囲  

この仕様書は，海上自衛隊において使用する衛生器材（カタログ製品）の調達に係る共通的要求

事項について規定する。 

1.2   品名及びカタログ製品名 

 この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。 

1.3   引用文書 

 この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部を

なすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

  仕様書 

ＭＲＳ－Ｇ－００００８ プロビジョニング資料等作成共通仕様書 

Ｍ４Ｐ－Ｌ－００４１９ 衛生資材（包装・表示）共通仕様書 

 

2  製品に関する要求 

製品に関する要求は，調達品目表又は調達要領指定書に指定する場合を除き，次による。 

a)  一般事項 製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商習慣による。 

b)  製品の表示  製品の表示は，Ｍ４Ｐ－Ｌ－００４１９による。 

 

3  監督・検査 

 監督及び検査は，調達要領指定書に指定する場合を除き，契約担当官等が定める監督・検査実施

要領による。 

 

4   出荷条件 

出荷条件は，Ｍ４Ｐ－Ｌ－００４１９によるほか，商習慣による。 

 

5   その他の指示 

5.1   附属品・予備品 

附属品及び予備品は，調達品目表又は調達要領指定書に指定する場合を除き，製造者の標準品を

附するものとする。 

 

１



２． 

5.2   添付・提出書類 

 添付・提出書類は，調達品目表又は調達要領指定書に指定する場合は，その指示による。 

なお，提出書類として機器構成品等一覧表を作成する際は，ＭＲＳ－Ｇ－００００８による。 

5.3   承認用図面（見本） 

 承認用図面は，調達品目表又は調達要領指定書に指定する場合は，その指示による。 

5.4   搬入・調整 

 搬入・調整は，調達品目表又は調達要領指定書に指定する場合は，その指示による。 

 

6   疑義事項 

この仕様書において疑義が生じた場合は，契約担当官等と協議するものとする。 



調 達 品 目 表 

 

調 達 要 求 番 号 G26-N27-2000528822-00 作 成 部 課 補 給 本 部 需 品 部 需 品 第 ２ 課 

調達要求年月日 令和８年１０月１９日 作成年月日 令和７年７月２８日 

仕 様 書 番 号 M4P-Q-Z1001-J3 品 目 番 号 Ｑ－Ｚ０３５４－１ 

物 品 番 号 等 6530-919-52782 

 

品 名 カタログ製品名 

担架，直棒，２型 

日本船舶薬品㈱製 二ツ折メッシュ担架（柄引込式）アルミ製 

ＮＳＹ－９９Ａ， 

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） 

注記 記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当

該製品を指定するものではない。 

    

1 製品に関する要求 

1.1 一般的要求事項 

 調達要領指定書によって指定する場合を除き，新品であること。 

1.2 材質 

 床（患者を乗せる部分）は，水切れの良いポリエステル素材等のメッシュ生地であること。 

1.2 寸法・重量 

a)  柄は，使用時２０００ｍｍ以上であり，収納時２１００ｍｍ以下であること。 

b)  床は，長さ１７００～１８００ｍｍであること。 

c)  幅は，使用時５２０～５６０ｍｍであること。 

d)  高さは，使用時１００～１５０ｍｍであること。 

e)  重量は，６ｋｇ以下であること。 

1.4 機能・性能 

a)  収納時は２本の柄をそろえて収納できるものであること。 

b)  運搬者が首又は肩で担架を吊り下げるための補助具を有すること。 

c)  運搬中の患者の姿勢を安定させるための補助具を有すること。 

 



発 簡 番 号

調 達 要 求 番 号 G26-N27-2000528822-00

調達要領指定書 調達要求年月日 令和８年１０月１９日

作 成 部 課 補給本部需品部需品第２課

作 成 年 月 日 令和８年５月１２日

品 名

仕 様 書 番 号

指定事項：本調達は，次による。

フィンガーパルスオキシメーター

Ｍ４Ｐ－Ｑ－Ｚ１００１－Ｊ３

3 監督・検査 

検査は，海上自衛隊経理執務要領について（通知）（海幕経第１４３号。令和８年３月２７

日）別紙第２７ 標準資料監督・完成検査実施要領によるものとし，品質保証書又は検査成

績書について書面審査を受けるものとする。なお，社内検査は，納入する製品が契約の要求

に合致していることを社内規定に基づき実施するものとする。 

 

5  その他の指示 

5.2  提出書類 

 提出書類については，表１による。 

                  表１－提出書類 

 

 番号 書類名 提出先 部数 記　　　　　事

1 終了届（検査等申請書） 検査官 1
海上自衛隊経理執務要領について（通知）（海幕経

第１４３号。令和８年３月２７日），別紙様式第２

９による。品目が複数の場合は，内訳書を添付

2 検査調書（完成検査合格証） 検査官 4
海上自衛隊経理執行要領について（通知）（海幕経

第１４３号。令和８年３月２７日），別紙様式第３

０による。品目が複数の場合は，内訳書を添付

3 品質保証書又は検査成績書 検査官 1

4 包装証明及び外装の表示 検査官 1

5 納品書・（受領）検査調書 受領検査官 6
海上自衛隊補給実施要領について（通知）（補本企

情第８９号。令和８年５月１１日），物管訓令別記

様式第３８による。

―



 

１ 

調達要求番号：G26-N27-2000528822-00 

海 上 自 衛 隊 仕 様 書 

物品番号等 調達品目表による。 仕 様 書 番 号 Ｍ４Ｐ－Ｑ－Ｚ１００１－Ｊ３ 

名 称 

フィンガーパルスオキシ

メーター 

 

 衛生器材（カタログ製

品）共通仕様書 

防衛大臣承認年月日  

作 成 年 月 日 ２５． ６． ５ 

改 正 年 月 日 令和７年５月２０日 

補 給 本 部 需 品 部 需 品 第 ２ 課 

1  総則 

1.1  適用範囲  

この仕様書は，海上自衛隊において使用する衛生器材（カタログ製品）の調達に係る共通的要求

事項について規定する。 

1.2   品名及びカタログ製品名 

 この仕様書で調達する製品の品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。 

1.3   引用文書 

 この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部を

なすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

  仕様書 

ＭＲＳ－Ｇ－００００８ プロビジョニング資料等作成共通仕様書 

Ｍ４Ｐ－Ｌ－００４１９ 衛生資材（包装・表示）共通仕様書 

 

2  製品に関する要求 

製品に関する要求は，調達品目表又は調達要領指定書に指定する場合を除き，次による。 

a)  一般事項 製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商習慣による。 

b)  製品の表示  製品の表示は，Ｍ４Ｐ－Ｌ－００４１９による。 

 

3  監督・検査 

 監督及び検査は，調達要領指定書に指定する場合を除き，契約担当官等が定める監督・検査実施

要領による。 

 

4   出荷条件 

出荷条件は，Ｍ４Ｐ－Ｌ－００４１９によるほか，商習慣による。 

 

5   その他の指示 

5.1   附属品・予備品 

附属品及び予備品は，調達品目表又は調達要領指定書に指定する場合を除き，製造者の標準品を

附するものとする。 

 

１



２． 

5.2   添付・提出書類 

 添付・提出書類は，調達品目表又は調達要領指定書に指定する場合は，その指示による。 

なお，提出書類として機器構成品等一覧表を作成する際は，ＭＲＳ－Ｇ－００００８による。 

5.3   承認用図面（見本） 

 承認用図面は，調達品目表又は調達要領指定書に指定する場合は，その指示による。 

5.4   搬入・調整 

 搬入・調整は，調達品目表又は調達要領指定書に指定する場合は，その指示による。 

 

6   疑義事項 

この仕様書において疑義が生じた場合は，契約担当官等と協議するものとする。 



調 達 品 目 表 

 

調 達 要 求 番 号 G26-N27-2000528822-00 作 成 部 課 補給本部需品部需品第２課 

調達要求年月日 令和８年１０月１９日 作成年月日 令和８年９月２９日 

仕 様 書 番 号 M4P-Q-Z1001-J3 品 目 番 号 Q-Z0046-9 

物 品 番 号 等 6515-919-50132 

 

品 名 カタログ製品名 a) 

フィンガーパルスオキシメーター 
NONIN ｵﾆｯｸｽ Vantage9590 黒， 

又は同等以上のもの（他社製品を含む。） 

注 a) 記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したもの

であり，当該製品を指定するものではない。 

 

1   製品に関する要求 

1.1   一般的要求事項 

一般的要求事項は，次による。 

a)  薬事法により，医療機器として，承認又は認証された製品であること。 

b)  環境試験規格 IEC60068-2-6 振動試験及び IEC60068-2-27 衝撃試験に準拠していること。 

1.2   機能・性能 

 機能・性能は，次による。 

a) 測定項目は，ＳｐＯ２，脈拍数の測定が可能であること。 

b) 測定範囲は，ＳｐＯ２は０％－１００％，脈拍数は１８－３００ＢＰＭ以上であること。 

c)  画面表示 ＳｐＯ２，脈拍数の測定結果について、ＬＥＤ数値ディジタル表示であること。 

d)  電源 単４形アルカリ乾電池２本により，スポットチェック６０００回以上であること。 

e) 高度１２２００ｍまで使用可能であること。 

f) パルス信号を３段階で表示する機能を有し，正常に測定されていることを確認できること。 

1.3   附属品 

 製造者の定める標準品を附すものとする。 

 

2   添付・提出書類 

 取扱説明書を製品１個につき１部添付し，補給本部需品部需品第２課に対し１部提出（初回納

入時のみ）する。 

 

 

 

 

 

 



１ 

調達要求番号： G26-N27-2000528822-00 

海 上 自 衛 隊 仕 様 書 

物品番号等           仕 様 書 番 号 Ｍ４Ｐ－Ｌ－００４１９－Ｊ 

 

 

  名 称 

 

 

衛 生 資 材 

（包装・表示） 

共 通 仕 様 書 

防衛大臣承認年月日  

作 成 年 月 日 ６２． ２．１９ 

改 正 年 月 日 令和８年１０月５日 

補 給 本 部 需 品 部 需 品 第 ２課 

 

1  総則 

1.1  適用範囲  

この仕様書は，海上自衛隊において使用する衛生資材の包装及び表示について規定する。 

1.2  引用文書等 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の

一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

なお，関連文書については，この仕様書に規定した事項の理解を助けるものであり，この

仕様書の一部をなすものではない。 

a) 引用文書 

1) 規格 

ＪＩＳ Ｚ ０１０５ 包装貨物－包装モジュール寸法 

ＪＩＳ Ｚ ８３０４ 銘板の設計基準 

ＪＩＳ Ｚ ９１０１ 安全色及び安全標識－産業環境及び案内用安全標識のデザイ 

ン通則 

ＮＤＳ Ｚ ０００１ 包装の総則 

ＮＤＳ Ｚ ８０１１ 角形銘板 

2) 法令等 

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法 

律第１４５号） 

海上自衛隊補給実施要領について（通知）（補本企情第８９号。令和８年５月１日） 

b) 関連文書 

 1) 規格 

ＮＤＳ Ｚ ８２０１ 標準色 

 2) 法令等 

毒物及び劇物取締法（昭和２５年法律第３０３号） 

日本薬局方（明治１９年公布） 

 

2  要求事項 

2.1  製品本体の表示 



 

２ 

2.1.1  一般事項 

製品本体の表示方法は，次による。 

a) 海上自衛隊補給実施要領について（通知）（補本企情第８９号。令和８年５月１日）の１

１５２０による消耗品のうち，医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等

に関する法律（昭和３５年法律第１４５号）（以下“医薬品医療機器等法”という。）等

の関係法規又は個別仕様書等により指示する場合を除き，表示は必要としない。 

b) 非消耗品については，ＮＤＳ Ｚ ８０１１に基づく角型銘板により表示すること。た

だし，形状や大きさ等の事情により，規定の角型銘板による表示が困難な場合は，その

限りではない。 

2.1.2  角型銘板 

角型銘板の表示方法は，次による。 

a) 使用銘板 ＮＤＳ Ｚ ８０１１による１種銘板（付図１）又は１種，２種兼用の銘板 

（付図２）を基本とし，その他の場合は，個別仕様書等により示す。 

b) 書き方 左横書き，漢字は常用漢字，数字はアラビア数字，書体は直立の丸ゴシック体 

を基本とする。 

c) 記載項目 記載項目は，次による。 

1) 名称（海上自衛隊）又は海上自衛隊標識 両方又はどちらか一方を記載する。海上自 

衛隊標識は付図３による。 

2) 品名 防衛省や海上自衛隊などで規定する品名とする。 

3) 物品番号等 防衛省や海上自衛隊などで規定するもの。 

4) 製造年月又は納入年月 必要に応じて両方又はいずれか一方を記載する。 

5) 納入業者又は製造者名 必要に応じて両方又はいずれか一方を記載する。ただし，記 

載する余裕がないときは，略称又は社章を記載してもよい。 

6) その他 １種，２種兼用の銘板については，主要諸元及び性能を記載する。 

d) 材料 原則として，ＪＩＳ Ｚ ８３０４によるものとするが，機能・性能を損なわな 

い範囲において，プラスチック，上質紙，布などを適宜選んで使用してもよい。 

e) 色 原則として黒（つやなし又は半つや）とする。ただし，危険標識などに使用する場 

合の色は，ＪＩＳ Ｚ ９１０１に準ずる。 

f) 塗料等 塗料，インキ，染料などは，銘板の材料に適合した耐摩擦性，耐候性及び密着 

性のあるものを使用する。 

g) 取付方法 銘板の材料，使用箇所などによって，小ねじ，リベット，タッピンねじ，接 

着剤，縫い付けなどで取り付け，容易に剝がれないようにする。 

h) 形状・寸法 原則としてＮＤＳ Ｚ ８０１１によるが，これによらない場合は，ＪＩ 

Ｓ Ｚ ８３０４に示す寸法の中から選定する。また，四隅の角は，原則として適当な 

丸みを付け，１種銘板は，原則として輪郭を設ける。 

2.2  包装 

2.2.1  一般事項 

包装は，次の事項に留意して行うものとする。 
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a) 輸送・荷役・保管における外的諸条件に耐え，製品の品質が確実に保持されなければな 

らない。 

b) 包装の軽量化，小容量化，経費節減及び流通の合理化を図るべく，合理的に包装を行う 

ものとする。 

c) 包装材料は，原則として市販品を採用し，かつ，輸送・荷役・保管の諸作業が容易に行 

えるものでなければならない。 

d) 細部事項に規定する所要条件に適合する場合は，商習慣による包装容器を使用すること 

ができる。 

e) 包装の種類は、個装，内装，外装の３種類を標準とした上で，物品の種類によってその 

いずれかを省略することができる。 

2.2.2  個装・内装  

ＮＤＳ Ｚ ０００１に引用する規格を標準とするが，医薬品医療機器等法等に定めがあ

る物品については，当該関係法規等によるものとし，また，せん刀等は刃先を十分に保護す

る包装を施すものとする。その他，特別な包装が必要な場合は，個別仕様書等により示す。 

2.2.3  外装 

 ＮＤＳ Ｚ ０００１に引用する規格を標準とする。 

2.2.3.1  外装の省略 

 個装又は内装に両面段ボール箱等の容器が使用されており，かつ，必要に応じてバンド等

で補強してある場合は，外装を省略することができる。 

2.2.3.2  外装の収納基準 

同一包装に収納する品目は，同一契約の同一品目ごとに行うものとするが，次の場合は，

これによらないことができる。 

a)  混合包装  同一契約で，各物品の数量が少ない又は１個当りの容積が小さい場合及び異 

なる契約で契約ごとの包装容積が小さい場合で，２品目以上の個装又は内装を組合せて

外装（以下“混合包装”という。）する方が経済的，かつ，合理的である場合は，混合包

装することができる。 

b)  分割包装 一つの品目が２以上の構成品，附属品などから成り，質量又は容積が大きい 

もの，その他の包装技術上の理由で分割して包装（以下“分割包装”という。）すること 

が適当な場合は，相互の組合せを明らかにして分割包装とすることができる。 

2.2.4  質量基準 

 ＮＤＳ Ｚ ０００１に引用する規格を標準とする。 

2.2.5  寸法基準 

 寸法について，特に示されない場合は，ＪＩＳ Ｚ ０１０５の規定によるものとする。 

2.3  包装の表示 

2.3.1  一般事項 

表示は，次の事項に留意して行うものとする。 

a) 表示の書き方 表示の書き方は，原則として左横書き，漢字は常用漢字，数字はアラビ 

ア数字とする。 

b) 表示の色 特に指定するものを除き，黒とする。 
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c) 表示方法 刷り込み，スタンプ，描画，印刷，ラベル等から選択する。いずれの方法に 

よっても，明確であって，かつ，輸送・保管中において，にじみ，摩擦，すれ，退色， 

剝落などの生じにくい材料を用いなければならない。 

d) その他 医薬品医療機器等法等により規定がなされているときは，関係法規等の定める 

ところによって表示を行わなければならない。 

2.3.2  細部事項 

2.3.2.1  個装・内装の表示 

a)  形式 個装の表示は付図４，内装の表示は付図５によるものとし，その他追加事項があ 

る場合は，個別仕様書等で指示するものとする。 

b)  個装・内装の表示の省略  包装の形状・寸法の関係上等，表示が困難な場合，その表示 

を省略できる。 

2.3.2.2  外装の表示 

 外装の表示は，付図６を基準とするが，混合包装の場合は，付図７，分割包装の場合は，

付図８による。 

 

3   疑義事項  

この仕様書に疑義が生じた場合は，監督官経由契約担当官等と協議するものとする。 
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注記 例を示す。 

付図１－第１種銘板 

 

注記 例を示す。 

付図２－第１種，２種兼用の銘板  

防 衛 省

品 名  ○ ○ ○ ○ ○ 

 

物 品 番 号  ○○○○－○○○－○○○○ 

 

製造年月日    ○ ○ ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 

 

納 入 業 者    ○ ○ ○ ○ ㈱ 

海上自衛隊 

品 名  ○ ○ ○ ○ ○ 

物 品 番 号  ○○○○－○○○－○○○○ 

 

型   式 ○ ○ ○        出   力 ○  ○ ｋＷ 

電   圧   ○ ○ Ｖ      電 流 ○  ○ Ａ 

回 転 速 度   ○ ○ｍin-        質   量 ○  ○ ｋｇ 

 

○ 年 ○ ○ 月  製 

納 入 業 者    ○ ○ ○ ○ ㈱ 
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注記１ 原点０の中心とする直径
８

１５
ｄの円に内接する正５角形の頂点をＡ～Ｅとする。 

注記２ 頂点Ａ～Ｅを中心として
１

３
ｄを半径とする弧を描いて花弁を作る。 

 

付図３－海上自衛隊標識 
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注 a) 海上自衛隊標識又は海上自衛隊の文字を記入する。 

付図４－個装の表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 a)  海上自衛隊標識又は海上自衛隊の文字を記入する。 

付図５－内装の表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記 例を示す。 

注 a) 海上自衛隊標識又は海上自衛隊の文字を記入する。 

注 b) 調達要求番号又は契約番号を記入する。 

注 c) 使用期限又は最終有効年月を記入する。（期限等がなければ省略できる。） 

注 d) 下の例による。 

例 １０包装のうちの，２個目であることを示す場合→２／１０ 

付図６－外装の表示  

 
a)
 

調達要求番号 b)
    ○○－○－○○○○－○○○○－○○○○ 

品 名    ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

物 品 番 号    ○○○○－○○○－○○○○ 

使 用 期 限 c) 

包 装 番 号 d) 

納 入 年 月 

  a)
 

品 名   

物 品 番 号   

納 入 年 月     

納 入 業 者     

 
a)

 

品 名   

物 品 番 号   

内装に含まれる個装の数量 

納 入 年 月     

納 入 業 者     



８. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記 例を示す。 

注 a) 海上自衛隊標識又は海上自衛隊の文字を記入する。 

注 b) 複数の契約による場合は，該当する全ての調達要求番号又は契約番号を記入する。 

注 c) 品名ごとの使用期限又は最終有効年月を記入する。（期限等がなければ省略できる。） 

注 d) 下の例による。 

例 ７包装のうちの，３個目であることを示す場合→３／７ 

付図７－外装（混合包装）の表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記 例を示す。 

注 a) 海上自衛隊標識又は海上自衛隊の文字を記入する。 

注 b) 調達要求番号又は契約番号を記入する。 

注 c) 品名ごとの使用期限又は最終有効年月を記入する。（期限等がなければ省略できる。） 

注 d) 下の例による。 

例 ２包装のうちの，２個目であることを示す場合→２／２合→２／２ 

付図８－外装（分割包装）の表示 

 

 

 
a) 

分割包装 

調達要求番号 b)    ○○－○－○○○○－○○○○－○○○○ 

品 名    ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

物 品 番 号    ○○○○－○○○－○○○○ 

使 用 期 限 c)    ○○年 ○○月 

包 装 番 号 d)     ○／□ 

納 入 年 月    ○○年 ○○月 

納 入 業 者    ○○○○㈱ 

 
a) 

混合包装 

調達要求番号 b)    ○○－○－○○○○－○○○○－○○○○ 

          △△－△ △△△△－△△△△－△△△△ 

品名・物品番号・数量 １ ○○・○○○○－○○○－○○○○・○ＥＡ 

           ２ △△・△△△△－△△△－△△△△・△ＳＥ 

使 用 期 限 c)    ○○年 ○○月（１の品名） 

           △△年 △△月（２の品名） 

包 装 番 号 d)     ○／□ 

納 入 年 月    ○○年 ○○月 
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